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kontrol grubunu olusturan olgular icin bu degerler
sirastyla 50.4 ve 4.6 olarak hesapland. Antihipertansif
tedavi alan grupta mean ECDK: 4.6 mm (2-9 mm) ve
mean serum E2 diizeyi 57.7 pg/mL olarak bulundu.
ECDK'nin 7 mm'nin iizerinde oldugu 6 olguda
endometrial biyopsi yapildi. Bu olgulardan 2'sinde
yetersiz materyal, 3'linde proliferatif endometrium ve
l'inde kronik endometrit histopatolojik tanist bildirildi.
Normotansif kontrol grubunda ise mean ECDK: 5.1
mm (2-12.9 mm) ve mean serum E2 diizeyi 45.7 pg/mL
olarak hesaplandi. ECDK'nin 7 mm'nin iizerinde
oldugu olgulara endometrial biyopsi yapildi. Hicbir
olguda endometrium kanserine rastlanmadi.

Sonug:

Son yillarda yapilan birgok calismada antihipertansif
tedavi alan asemptomatik postmenopozal kadinlarda,
herhangi bir patoloji olmaksizin ECDK'nin’ artt1gi
belirtilmektedir. Bizim c¢alismamizda antihipertansif
tedavi alan ve normotansif kadnlarda ECDK agisindan
farkhihik saptanmadi. Antihipertansif tedavi alan
asemptomatik  postmenopozal  kadinlarda da
endometrial kalinlasma -yeni bir cut-off degerine gerek
olmadan- 6zellikle endometrium kanseri riski acisindan
dikkatle degerlendirilmelidir.
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Amag:

Bu calismada amac,operatif olarak uygulanan
Jinekolojik endoskopik operasyonlarda, enerji kaynagi
olarak Quadripolar Cutting Forceps'in (Everest
Medikal,Minneapolis.) diger enerji kullanim aparatlar
olan monopolar ve bipolar teknoloji  ile,
uygulanabilirlik,islem sonuclar1 ve yararhlik acisindan
karsilastirmalarinin yapiimasidir.

Materyal ve metod:

Eregli SSK. Hastancsinde Kadin Hastaliklan ve
Dogum Kliniginde operatif olarak islem yapilan
hastalarda, operasyon esnasinda
forseps,koagulasyon forseps ve doku kesme islemleri
gerektiren, toplam olarak 22 hastada,tiim bu islevieri
tek bir 5 mm.lik porttan ve tck bir forceps ile kullanim
olanag: saglayabilen Quadripolar Cutting Forceps
kullanilmistir. Forceps,dokuyu tutup,quadripolar cnerji
sistemi ile koagule edip ardinda kesen bir tcknikle
donatilmis  olup, 11 kistektomi,6 unilateral
salpenjekiomi,3 LUNA ve 2 LAVH.olgusunda bu
amaclar dogrultusunda kullanilmistir Doku iizerinden
gecirilen elektrik miktari kanama kontroli
yetenegi,olusan termal hasar, guvenilir kullanim ve
duman olusumu parametreleri degerlendirilerek diger
forceps ve enerji tiirleri ile karsilastirilmas: yapilmistir,

grasper

Bulgular:
22 hastalik degerlendirme¢ grubunda, operatif
endoskopi esnasinda, Quadripolar  Cutting

Forceps,tutucu,koagule edici ve kesici dzelliklerinden
yararlamlarak kullaniimistir. Multifonksiyonel olan
forsepsin bu ozelliklerine ek olarak quadripolar enerji
kullamm ozelligi nedeni ile de ayarlanan koter giicii 20
watt. ile smrh tutulmus ve boylece dokudan gecen
akim miktar1 dusuk sabiditede olmustur.Toplam 22
hastalik grupta yapilan islemlerde, forsepse ait teknik
bir problem yasanmamis olup, kanama
kontrolu,dokuda olusturulan termal hasar.duman
olusumu ile yetersiz visualizasyon parametreleri ve
kullanilan enerji seviyesi acisindan kiyaslamada
forseps,effektif bulunmustur. Tum bu parametreler
operasyon esnasinda calismaya katilan cerrahlar
tarafindan degerlendirilmistir.

Sonug:

Jinekolojikyaklasimda, operatif davranilan endoskopi
grubunda, gerek tek bir calisma portundan, yardimel
bir alete gereksinim  duyulmadan, dokuyu
tutma,koagule etme ve kesme islemlerinin bu forseps
ile yapilabilmesi;gerekse kullandigi dusuk enerji
miktar1 ve sekli itibar ile, rahat bir kanama kontrolu.
dokuda islem sonrasi olusan dusuk termal hasar ile cok
faydali ve rutin kullanilabilir bir forseps oldugu
arastirma grubunca degerlendirilmistir. Ayrica,hic
gorulmeyen koter yanigi ve duman olusumu, kullanilan
enerji sekli ve multifonksiyonel forsepsi basarili bir
endoskopik alet haline getirmistir.
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